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V posledných rokoch sa metódy elektrochemickej indikácie ekvivalentného 
bodu v odaiernej analýze ďalej zdokonalovali. Významné miesto tu zaberajú 
metódy polarometrické čiže amperometrické, používajúce ortuťovú kvapkovú 
alebo rotačnú platinovú elektródu ako indikačnú, a metódy vzniknuté z tzv. 
„dead s top" titrácií, používajúce polarizovánu dvojicu platinových elektród. 
Kým sa u nás — vďaka primátu československej vedy v polarografii — anály -
tikovia pomerne viac zaoberali polarometrickými titráciami, našla metóda 
s polarizovanou dvojicou P t elektród málo povšimnutia. Jednou z hlavných 
príčin sú asi nesprávne teoretické náhľady na túto tzv. ,,deád s top" metódu, 
ktoré možnosti použitia tejto metódy veľmi obmedzovali. Táto prednáška má 
poukázať na výhody a pritom jednoduchosť depolarizačných titrácií s dvojicou 
Pt elektród, má stručne informovať o teoretických názoroch na túto metódu 
a na základe príkladov zväčša nových naznačiť širokú možnosť použitia 
v analytickej praxi. 

Myšlienku indikácie titračného deja na základe polarizácie a depolarizácie 
jednej alebo dvoch inertných elektród vyslovili zreteľne po prvé r. 1922 až 1926 
Van N a m e a F e n w i c k [1], W i l l a r d a F e n w i c k [2] a F o u l k s B a w d e -
nom [3]. Poslední zaviedli pomenovanie ,,dead s top" titrácie, ktoré, pravda, 
nie je veľmi priliehavé. V zásade používali nasledujúce jednoduché zariadenie 
aa indikáciu konca niektorých oxydačno-redukôných titrácií, najmä pri 
stanovení jódu tiosíranom a naopak. Dva rovnaké platinové drôty ponorené 
do titrováného roztoku spojili cez regulovateľný odpor so záporným a kladným 
pólom akumulátora a do okruhu vřadili galvanometer. Regulovateľným od
porom odvětvili malé napätie 10—15 mV na obe platinové elektródy a sledo
vali výchylky galvanometra napr. pri titrácií jódu tiosíranom. Podľa ich, 
dnes už opusteného názoru nastala pri vkladaní tohto malého napätia adsorp-
cia kyslíka na platinovej anóde a vodíka na katóde. Tým vzniklo prepätie, 
ktoré nedovolilo, aby roztokom prechádzal prúd, a galvanometer sa teda ne-
vychyľoval. Keď pridávali do tiosíranového roztoku odmerný roztok jódu, 
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galvanometer sa vychyľoval, pred ekvivalentným bodom sa však okamžite 
vrátil do nulovej polohy. Pridaním prvej kvapky nadbytočného jódu nastalo 
trvalé vychýlenie ukazovadla galvanometra. Vysvetlili to tým, že tiosíranový, 
ako aj vznikajúci jodidový anión sa vylučuje síce na anóde a nahradzuje tým 
adsorbovaný kyslík, takže sa dosiahne depolarizácia anódy. Nedosiahne sa 
však depolarizácia katódy, pretože sústava tiosíran-tetrationát nie je rever-
zibilná a tetrationát sa neredukuje na katóde. Pridávaný jód okamžite reaguje 
s tiosíranom. Až prvou kvapkou nadbytočného jódu je prítomný reverzibilný 
systém j ód-jodid a jód sa vylučuje na katóde a nahradzuje tým vraj adsorbo
vaný vodík, prepätie mizne a roztokom môže prebiehať prúd, čo sa javí 
okamžitou výchylkou na galvanometri. Pri titrácii jódu tiosíranom nastával 
opačný dej a koniec titrácie bol indikovaný vracaním sa galvanometra do 
nulovej polohy. Odtiaľ názov ,,dead stop", t . j . k mŕtvemu bodu. Aj druhí autori 
neskoršie tvrdili, že takéto titrácie sú len vtedy možné, keď v ekvivalentnom 
bode pristupuje k prítomnému ireverzibilnému redox systému reverzibilný a na
opak. Dalo sa preto predpokladať, že metóda bude obmedzená len na stanove
nie niektorých reverzibilných redox látok ireverzibilnými a naopak. Metóda 
si vyžiadala veľmi jednoduché zariadenie, obišla sa bez referentnej elektródy, 
bola veľmi rýchla a presná, ale napriek tomu sa v praxi málo rozšírila. Metóda 
ostala totiž veľmi empirická a podľa uvedeného teoretického náhľadu sa mohla 
osvedčiť len vo zvláštnych prípadoch. Sem patrí predovšetkým stanovenie 
vody metódou podľa K. F i s c h e r a , kde v konečnej časti stanovenia sa titruje 
jód tiosíranom. V tomto prípade sa metóda už aj preto osvedčila, že stanovenie 
sa môže robiť bez referentnej elektródy a soľného mostíka, ktorým sa vnáša 
vodné prostredie do titrováného roztoku. 

Názory Foulka a Bawdena o polarizácii elektródovej dvojice vodíkom 
a kyslíkom kritizovali r. 1942 B ö t t g e r a F o r c h e [4], ktorí správne uvádzali, 
že malé napätie 10—15 mV nestačí na vylučovanie vodíka. Podľa nich reagujú 
s elektródami depolarizačne priamo ióny zúčastnené na reakcii. V posledných 
3—4 rokoch študovalo niekoľko zahraničných autorov podstatu ,,dead s top" 
metódy najmä pri oxydačno-redukčných titráciách. R. 1950 používal D e l a h a y 
[5] ako prvý polarogratické krivky na sledovanie tejto metódy. Považoval však 
tiež metódu schopnú len na stanovenie reverzibilného redox systému ireverzi
bilným a naopak. Podstatu jeho názorov opakoval u nás E r s e p k e [6], ktorý 
ako prvý v ČSR upozornil na jednoduchosť, rýchlosť a presnosť ,,dead s top" 
titrácii. Práve tak treba uviesť K a l v o d u a Z ý k u [7], ktorí u nás upozornili 
na vhodné bromatometrické stanovenie arzénu a niektorých organických látok, 
dôležitých ako liečivá, touto metódou. Hlavným nedostatkom tejto metódy 
bol však názor, že sa má na dvojicu elektród vložiť len malé napätie — niekoľko 
desatín mV. Taktiež sa titrovalo len na výchylku galvanometrového ukazo
vadla alebo na jeho vracanie sa do nulovej polohy. Tento empirický spôsob 
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mal niekoľko nevýhod. Najmä pri titráciách „do mŕtveho bodu" nedosiahli sa 
pre tzv. zvyškový prúd jednoznačné výsledky. 

Meraním prúdu prechádzajúceho roztokom pri ,,dead s top" titráciách 
a revíziou názoru o potrebnom „malom" napätí dostala táto metóda exaktný 
vedecký základ. S t o n e a S c h ö l t e n [8] ukázali na možnosť rozšíriť používa-
teľnosť ,,dead s top" titrácií jednak presným meraním intenzity prúdu citlivým 
galvanometrom a zapísaním kriviek intenzity prúdu voči množstvu pridaného 
odmerného činidla, jednak zvýšením vkladaného napätia. Používali rôzne na
pätie od 15 do 400 mV. Takto urobili titrácie reverzibilných redox systémov 
reverzibilnými a ireverzibilných zdanlivo ireverzibilnými. Tvrdili, že pre 
každú oxydačno-redukčnú titráciu možno nájsť vhodné podmienky na vy
konanie ,,dead s top" titrácií. G a u g u i n so C h a r l o t o m [9], ako aj D u y c -
k a e r t s [10, 11] ukázali, že pri titrácii reverzibilného systému ,,amperometriou 
za konštantného potenciálu", ako označili ,,dead s top" titrácie, dostali krivky 
intenzity prúdu voči objemu titračného roztoku s charakteristickým okrúhlym 
maximom v prostriedku, po čom nasledovalo skoro lineárne klesanie intenzity 
prúdu k minimu, ktoré zodpovedalo ekvivalentnému bodu. Keď titračný roz
tok predstavoval tiež reverzibilný systém, nasledovalo po ekvivalentnom bode 
zase silné stúpanie prúdu, ak na elektródach neprebiehal reverzibilný proces, 
intenzita prúdu ostala rovnaká a mala prakticky nulovú hodnotu. Podobné 
krivky uverejnil aj Stone a Schölten. Ako sa už spomenulo, upozornil najprv 
Delahay, ale po ňom najmä Gauguin na vhodnosť a dôležitosť zhotovenia 
polarizačných kriviek, teda polarogramov pri vyšetrení tzv. ,,dead s top" 
metódy. V praktickej časti tejto práce som skoro výlučne používal polaro-
grafickú aparatúru, pretože sa ukázala veľmi výhodná. Umožňuje totiž jednak 
vyšetrenie vhodného vkladaného napätia, ľahké regulovanie a presné odvet-
vovanie tohto napätia, jednak presné meranie intenzity prúdu citlivým gal
vanometrom, najmä na novšom type M 102 mikropolarografu s milimetrovou 
škálou. V priebehu robenia pokusnej časti sa mi dostala do rúk práca maďar
ských autorov C s á n y i h o a S z e m e s o v e j [12] z konca r. 1953. Ich práca je 
z hľadiska analytickej praxe azda najdôležitejšia publikácia o ,,dead s top" 
titráciách. Pracovali za podobných podmienok ako v tejto práci. Ich práca je 
doteraz najlepší príklad, že sa z tzv. ,,dead stop"' metódy vyvinulo niečo celkom 
iné, ako táto metóda ešte pred niekoľkými rokmi predstavovala. Stala sa z nej 
univerzálne používateľná metóda. O teoretických otázkach, pokiaľ ide o me
chanizmus indikácie ekvivalentného bodu touto metódou, nie je ešte medzi 
autormi jednotný názor. V najnovšej práci podáva B r a d b u r y [13] dosť 
obťažnú teóriu matematickú ,,dead s top" metódy. Podľa neho intenzitu prúdu, 
vzniknutého vkladaným polarizačným napätím, určuje najmä koncentračné 
prepätie a difúzia. Kým koncentračné prepätie je funkciou koncentrácie v roz
toku sa nachádzajúcich iónov, sú difúzne pomery dosť komplikované, najmä 
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čo sa týka rozmerov elektród a rýchlosti miešania titrovaného roztoku, ktoré 
je pri tejto metóde nielen nevyhnutné, ale má byt podlá možnosti aj rovno
merné. Bradburyho rovnice vychádzajúce z 1. Fickovho zákona o difúzii, 
a hoci sú upravené aj na komponentu migračného prúdu, sotva sa v praxi 
osvedčia na urobenie výpočtov. 

Najľahšie sa interpretujú krivky intenzity prúdu voči objemu titračného 
činidla pri oxydačno-redukčných stanoveniach. Depolarizačná metóda však 
nie je obmedzená 1ед na oxydačno-redukčné titrácie, ako to ukážeme v prak
tickej časti. Správna volba vloženého napätia je najdôležitejším predpokladom, 
aby metóda bola úspešná. V tejto práci sa zistilo najvhodnejšie napätie na 
základe polarogramov. Používali sa 2 rovnaké platinové mikroelektród}^, dĺžky 
6 mm a priemeru 0,5 mm. Tieto sa pripojili ako katóda a anóda k svorkám 
polarografu. Elektródy sa ponorili do titrovaného roztoku, ktorý sa rovnomerne 
miešal magnetickou miešačkou. Zhotovil sa najprv polarogram titrovaného 
roztoku. Potom sa polarograf ováli krivky v priebehu pridávania odmerného 
roztoku napr. po pridávaní 25%, 50%, 7 5 % a 100% reagujúceho množstva 
titračného činidla a tiež po pretitrovaní. Z týchto polarografických kriviek sa 
dalo ľahko zistit, pri ktorom napätí nastáva charakteristická zmena intenzity 
prúdu pred a po ekvivalentnom bode a najmä v ekvivalentnom bode. Celkove 
možno hovoriť, že skoro v každom prípade je výhodnejšie, niekedy aj nevy
hnutné, aby sa používalo značne vyššie napätie ako niekoľko desatín milivol-
tov, a to v niektorých prípadoch aj vyše 1000 mV. 

Nasledujúce praktické príklady ukazujú možnosť aplikácie tejto metódy 
prakticky v celej oblasti odmernej analýzy. Príklady sú rozdelené do skupín 
oxydačno-redukčných, zrážacích a komplexometrických a napokon neutrali
začných titrácií. Prevažná väčšina príkladov doteraz nebola v literatúre 
uvedená medzi ,,dead s top" titráciami. 

Oxydačno-redukčné titrácie 

V tejto práci sa urobil veľký počet oxydačno-redukčných titrácií a vypracovali sa 
vhodné podmienky pre amperometrickú indikáciu titračného priebehu s polarizovanou 
dvoj icou platinových elektród. Podrobnejšie uvádzam len niektoré najcharakteristickejšie. 

1. S tanove .n ie z a l o ž e n é n a o x y d á c i i b r ó m o m . Indikácia pri týchto titráciách 
je výborná. Stačí vkladané napätie 50—200 m V. Ako príklad je uvedená titrácia troj-
mocného arzénu brómom v ľadovej kyseline octovej (obr. 1). Indikácia ekvivalentného 
bodu je veľmi ostrá. Krivky i/ml sú charakteristické pre titráciu ireverzibilnej sústavy 
reverzibilnou. Obdobne sa robia všetky ostatné bromometrické stanovenia, ako napr. 
stanovenie jódového čísla v nevodnom prostredí, kdn používanie dvojice platinových 
elektród je zvlášť výhodné bez potreby soľného mostíka. 

2. S t a n o v e n i e s K B r 0 3 . Pracovné podmienky pre titrácie s pomocou K B r 0 3 v kyslom 
prostredí sú totožné ako pri bromometrických titráciách. Na obr. 2 je znázornený priebeh 
titrácie ferokyanidu draselného s K B r 0 3 v prostredí kyseliny soľnej. Krivka je typická 
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pre titráciu dvoch reverzibilných sústav. Ekvivalentný bod je totožný s hodnotou prú
dového minima. 

3. O x y d á c i a p o m o c o u f e r i k y a n i d u d r a s e l n é h o . Ako príklad je uvodená 
titrácia hormónu nadobličiek adrenalínu ferikyanidom draselným v ustálenom roztoku 
0,2 M N a 2 H P 0 4 . Oxydácia na adrenochróm prebieha v tomto prostredí kvantita tí vne, 

M> 

SO 

40 

0. 1N Br? 
0,1N KBrQj 

Obr. 1. Stanovenie trojmocného arzénu 
oclmerným roztokom brómu v ľadovej 
kyseline octovej. Konštantné napätie: 

100 mV. 

O b r . 2. Oxydácia ferikyanidu draselné
ho bromičnanom draselným v prostredí 

HCl. Konštantné napätie 100 mV. 

pri čom reagujú 4 molekuly K 3Fe(CN) e s 1 molekulou adrenalínu. Indikácia titračného 
konca je dobrá aj pri používaní 0,01 м roztokov ferikyanidu. Krivky i/ml predstavujú 
tiež reakčný dej dvoch reverzibilných sústav. Vliodné konštantné napätie je 400 mV 
(obr. 3). 

4. O x ý d á c i e p o m o c o u K M n 0 4 * Titrácie s K M n 0 4 v kyslom prostredí indikujú sa 
už pri nialom vloženom napätí. Odporúčam však na ešte väčšie zostrenie indikácie 
napätie 200—400 mV. Ustaľovanie rovnováhy je prakticky okamžité. Sústava mapgand-
permangano sa chová aj v kyseline soľnej aj v kyseline sírovej ako reverzibilná, takže 
titrácia ireverzibilných sústav, ako napr. stanovenie oxalátov, prebieha ideálne. Ako je 
známe, počíta sa sústava mangano-permangano medzi ireverzibilné. 

o. O x ý d á c i e z l ú č e n i n a m i t v o r i a c i m i i r e v e r z i b i l n ú r e d o x s ú s t a v u . Ako 
príklad je uvedené vanadometrickó stanovenie dvojmocného železa v prostredí H^SÓ^. 
Krivky i/ml predstavujú prípad stanovenia reverzibilnej sústavy ireverzibilnou. Vložené 
napätie bolo 200 mV (obr. 4). 
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0,1 N Fo/CNĽ3 

Obr. 3. Oxydácia hormónu nadobličiek 
adrenalínu ferikyanidom draselným v pro
stredí 0,2 M Na2HPOo. Konštantné na

pätie 400 mV. 

M 

4-

0,02 N Na VOJ 

Obr. 4. Vanadometrické stanovenie dvoj-
mocného železa v prostredí H 2 S0 4 . Kon

štantné napätie 200 mV. 

&\ 

0,1 N Na N02 0i1N Fe" 

O b r . 5. Titrácia sulfónamidu sulfatia-
zolu odmerným roztokom N a N 0 2 v pro
stredí kyseliny soľnej. Konštantné napä

tie 400 mV. 

O b r . 6. Redukcia dusičnanov síranom 
železnato-amónnym v prostredí 96% 

H 2 S 0 4 . Konštantné napätie 400 mV. 
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6. T i t r á c i e d i a z o t a č n é . Indikácia diazotačnej titrácie je zreteľnejšia ako titrácia 
klasickou potenciometriou. Vhodné napätie je 300—400 mV. Ako príklad je uvedené 
stanovenie sulfónamidu sulfatiazolu dusitanom sodným v prostredí kyseliny soľnej 
(obr. 5). 

7. J o d o m e t r i c k é t i t r á c i e . Jodometrické stanovenia sa sledovali v literatúre 
podrobnejšie ,,dead stop" metódou, a preto sa tu nimi bližšie nezaoberáme. Ako vhodné 
konštantné napätie odporúčam 50—100 mV. 

8. R e d u k t o m e t r i c k é t i t r á c i e p o m o c o u d v o j m o c n é h o že leza . Vykonalo sa 
stanovenie dusičnanov síranom železnatým v prostredí 96%H. 2S0 4. Ustaľovanie intenzity 
prúdu je prakticky okamžité. Konštantné napätie 400 mV (obr. 6). 

Obdobne sa stanovili malé množstvá nitroglycerínu za tých istých podmienok (obr. 7). 

8 

4-
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20 

10-

f-' e. 90< 

Obr. 7. Stanovenie nitroglycerínu síra
nom železnato-amónnym v prostredí 96% 

H 2 S0 4 . Konštantné napätie 400 mV. 

Obr . 8. Redukcia päťmocného vanádu 
síranom železnatým v prostredí H 2 S 0 4 . 

Konštantné napätie 200 mV. 

Redukcia päťmocného vanádu síranom železnato-amónnym sa indikuje veľmi dobre. 
Konštantné napätie 200 mV (obr. 8). 

Sledovala sa aj reakcia arzenitanu sodného s brómom. Krivka i/ml je charakteristická 
pre titráciu reverzibilného systému ireverzibilným. Konštantné napätie 100—200 mV 
(obr. 9). 

Z r á ž a c i e a k o m p l e x o m e t r i c k é t i t r á c i e . Argentometrickó titrácie halogenidov 
s polarizovanou dvojicou strieborných elektród robil už na sklonku minulého storočia 
E. Sa lomon. Strieborná elektródy polarizoval 100 mV napätím a koniec titrácie zi-;til 
značnou výchylkou galvanometra. Zrážacie titrácie s polarizovanou dvojicou platinových 
elektród sa doteraz sledovali veľmi málo. Zaoberal sa nimi len D. R. C l ip p i n g e r a C. W . 
Foulk r. 1939 a L. C s á n y i s E. S z e m e s o v o u r. 1953. Polarizačná napätie pri zrážacích 
titráciách musí byť značne vyššie ako pri oxydačno-redukčných titráeiách, aby sa mohol 
indikovať ekvivalentný bod. Sledoval som z argentometrických titrácií stanovenie halo-
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genidov, rodanidov a niektorých organických zlúčenín, ako napr. deriváty kyseliny bar-
biturovej. Pri halogenidoch a rodanidoch treba vkládat napätie 1,0 V. Osvedčilo sa najmä 
tanoveaie jodidov a rodanidov (obr. 10). Pri stanovení jodidov, ako aj zmesi všetkých 

2 • 

0,1 N AS03J 

Obr. 9. Titrácia brómu arzenitanom sod
ným v prostredí ľadovej kyseliny octovej. 

Konštantné napätie 150 mV. 

0.1 N AgN03 

Obr. 10. Titrácia rodanidov s AgN0 3. 
Konštantné napätie 1000 mV. 

160 

0,1 N AgN03 

Obr. 11. Titrácia zmesi jodidov a chlori
dov s AgN0 3 za prítomnosti niekoľko mg 
elementárneho jódu. Konštantné napätie 

200 mV. 

0.1 N AgNOj 

Obr. 12. Titrácia zmesi jodidov a chlori
dov za prítomnosti niekoľko mg jódu 
s AgNOg. Konštantné napätie 200 mV. 
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3 halogeiiidov sa ukázalo ako velmi výhodné pridávanie niekoľko mg jódu do titrovaného 
roztoku. Přítomná redox sústava jód-jodid dovolovala přesné sledovanie vyzrážania 
jodidov, ako aj přítomných bromidov a chloridov. Vhodné napätie 200 mV (obr. 11 
a 12). Takto sa mohli jodidy stanoviť vedľa 8000-násobného prebytku chloridov. 

Deriváty kyseliny barbiturovej, a to fenyletylderivát a dietylderivát, známe liečivá 
luminal a veronal sa stanovili vedľa iných organických látok argentometricky v prostredí 
0,06 N Na.2C03 pri vkladanom napätí 720 mV (obr. 13). Krivka i/ml sa podobá potencio-

0, 1N AgNOj 

Obr. 13. Argentometrická titrácia lu-
minalu v prostredí 0,06 N Na 2 C0 3 . Kon

štantné napätie 720 mV. 

0,1 N KJ 

Obr. 14. Stanovenie dvojmocnej ortuti 
jodidom draselným. Konštantné napä

tie 200 mV. 

metrickej krivke. Sledovanie tejto titrácie klasickou potenciometriou pomocou Ag 
elektródy dáva oveľa horšie definované krivky. Ekvivalentný bod sa indikuje pri fenyl-
etylbarbituráte (luminal) na i/ml krivkách lepšie ako pri dietylbarbituráte (veronal).1 

Ako další príklad zrážacích titrácií uvediem stanovenie dvojmocnej ortuti jodidom 
draselným (obr. 14). Vkladané napätie 400 mV. Indikácia ekvivalentného bodu je vý
borná. Podobne sa dobre stanovujú jodidy H g 1 1 zlúčeninami. Pri stanovení trojmocného 
železa komplexónom I I I sa indikoval ekvivalentný bod pri napätí 1100 mV. Metóda nie je 
v tomto prípade výhodnejšia ako potenciometrická. Pre používanie metódy pri komplexo-
nometrických stanoveniach bude ešte potrebný väčší experimentálny materiál. 

Neutralizačné titrácie 

Pridávaním chinhydrónu do titrovaného roztoku silných a slabých kyselín 
sa dosiahli pri alkalimetrických stanoveniach 0Д N lúhom sodným dobré 
výsledky. Ako príklad je uvedená titrácia kyseliny pyridín-3-karbónovej 

1 Ako je známe, sú výsledky pri polarografickom aj polarometrickom stanovení pomo
cou Hgll zlúčenín pri luminale horšie ako pri veronale. 
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(nikotínová kyselina) pri 200 mV 0,1 N NaOH. Pri slabších kyselinách má 
výška napätia značný vplyv na charakter kriviek i/ml. Na obr. 15 sú krivky 
i/ml titrácie pyridín-3-karbónovej kyseliny pri 200 a 800 mV. Indikácia 

ekvivalentného bodu je v oboch prípadoch 
dobrá. 

Amperometrickú metódu s polarizovanou 
dvojicou platinových elektród možno teda 
aplikovať pri oxydačno-redukčných, zráža-
cích a neutralizačných titráciách. Dôležitým 
faktorom je správne vložené napätie. Aby 
roztokom prechádzal prúd, je potrebná sú
časná depolarizácia anodická aj katodická 
pri určitom napätí. Pri reverzibilných redox 
sústavách, keď sa nachádza alebo vzniká 
v roztoku v priebehu titrácie aj oxydovaná 
aj redukovaná forma redox sústavy, stačí už 
malé konštantné napätie, aby sa porušila 
rovnováha potenciálu P t elektród prislúcha
júca pomeru Ox/Red a roztokom prechádza 
prúd. Tento je funkciou koncentrácie iónov 
vzniknutých v priebehu titrácie v roztoku, 
ako aj difúzie, príp. migrácie týchto iónov. 
Taktiež aj intenzita prúdu je úmerná výške 
vkladaného napätia, takže možno zväčšova
ním vkladaného napätia zvyšovať ostrosť 
indikácie. Keď počas titračného deja nevzniká 

reverzibilná redox sÚ3tava, je potrebné značne vyššie napätie, aby prevýšilo 
anodické a katodické prepätie a aby prebiehala elektrolýza. Potrebné napätie 
sa zisťuje najlepšie zhotovením polarogramov pri rôznych fázach titrácie. 
Tým umožňuje polarografia rozvinutie nových elektrometrických metód. 

Výhody amperometrickej metódy s dvojicou P t elektród možno zhrnúť 
takto : 

1. Dostávame jednoznačnú a ostrú indikáciu ekvivalentného bodu. 
2. Ustaľovanie intenzity prúdu v priebehu titrácie je rýchle, často okamžité. 

Priebeh titrácie je preto rýchlejší ako pri potenciometru a často aj ako pri 
polarometrii. 

3. Stačí velmi jednoduché zariadenie, a to dvojica P t elektród, akumulátor 
s regulovatelným odporom a citlivý galvanometer (so shuntom). Laboratóriá, 
ktoré majú k dispozícii polarografy, nepotrebujú ďalšie zariadenia. 

4. Metóda pracuje bez referentnej elektródy. 

0.1 N NQOH 

Obr. 15. Stanovenie kyseliny niko
tínovej 0,1 N lúhom sodným za prí
tomnosti chinhydrónu. Krivka 1: 
Konštantné napätie 200 mV. Krivka 

2: Konštantné napätie 800 mV. 
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5. Metóda prevyšuje často čo do citlivosti potenciometriu a vyrovnáva sa 
polarometrii. Na rozdiel od titrácií s ortuťovou kvapkovou elektródou netreba 
odstraňovať vzdušný kyslík, ked to, pravda, ako napr. pri niektorých redukto-
metrických stanoveniach, nevyžaduje chemický dej. 

Pre uvedené výhody si tá to metóda zasluhuje, aby našla široké uplatnenie 
v každom úseku analytickej chémie. 

Súhrn 

Depolarizačné titrácie s dvojicou platinových elektród za amperometrickej 
indikácie ekvivalentného bodu sa vyvinuli z tzv. „dead s top" titrácií. Ukázalo 
sa, že staré názory na tzv. ,,dead s top" metódu obmedzovali širšie použitie 
týchto titrácií. Pri správne volenom polarizačnom napätí možno robiť oxydač-
no-redukčné, zrážacie a neutralizačné titrácie. Uviedli sa nové praktické 
príklady pre túto metódu. Potrebné polarizujúce napätie sa zisťuje polaro-
graficky. Pri titráciách, pri ktorých nevzniká reverzibilná redox sústava, 
potrebuje sa na prekonanie anodického a katodického prepätia pomerne vysoké 
napätie. Pri argentometrických titráciách sa napr. používa napätie 700—1100 
m V. Niekedy sa osvedčuje pridávanie redox látky k titračnómu roztoku, ako 
napr. elementárny jód pri argentometrii halogenidov a chinhydrónu pri neutra
lizačných titráciách. Z praktických príkladov sa uviedli okrem iného bromo-
metrické stanovenie v bezvodej kyseline octovej, oxydimetrické stanovenie 
hormónu adrenalínu ferikyanidom, reduktometria dusičnanov a nitroglycerínu 
dvoj mocným železom, argentometrické titrácie zmesi halogenidov, barbituro-
vých derivátov luminal a veronal a alkalimetrická titrácia nikotínovej kyseliny. 
Empiričnosť doterajších „dead s top" titrácií sa nahradzuje správnou voľbou 
vloženého napätia pomocou polarografie a pri nových titráciách zapísaním 
charakteristických kriviek i/ml. Rýchlosťou, jednoznačnou indikáciou ekviva
lentného bodu a jednoduchosťou zariadenia uvedená metóda často prevyšuje 
iné elektrometrické metódy. 

ДЕПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ (DEAD STOP) ТИТРАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ АМПЕРО 
МЕТРИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИИ И ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

ГАБРИЕЛ ДУШИНСКИЙ 
Государственный институт контроля медикаментов в Братиславе 

Выводы 

Деполяризацнопная титрация в присутствии двух платиновых электродов при помощи 
амп^рометрической индикации эквивалентной точки произошла из т. наз. Dead stop 
титрации. Было доказано, что старые взгляды на т. н. Dead stop метод, ограничивали 
широкое использование этой титрации. При правильно взятом поляризационном напря-
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жении можно проводить окси-редукционные, осаждающие и нейтрализационные ти-
трации. Появилось новое практическое применение этого метода. Необходимое поля
ризационное напряжение определяется полярографическим способом. При титрациях, 
у i оторых не получается, реверзибильность редокс-системы, необходимо сравнительно 
высшее напряжение к преодолению анодного и катодного перенапряжения. При ампе-
рометрических титрациях напр. употребляется напряжение 700—1100 мв. Иногда оправ
дывается придача редокс-веществ к титрованному раствору как напр. элементарного 
иода при аргентометрии галогенидов и хингидрома при нейтрализациониых титрациях. 
Из практических примеров были приведены бромометрическое определение в безводной 
уксусной кислоте, оксидометрическое определение гормона адреналина феррикиани-
дом, редуктометрнп нитратов и нитроглицерина двухвалентным железом, аргенгометри-
ческая титрация смеси барбитуровых дериватов люминаля и веронала и щелочная ти-
трация никотиновой кислоты. Эмпирическое состояние до сего времени существующих 
Dead stop титращш награждается правильным выбором употребляемого напряжения 
и у новых титраций записью характеристических кривых i/мл. Скоростью, однозначной 
индикацией эквивалентной точки и простотой оборудования предлагаемый метод часто 
превосходит другие электрометрические методы. 

DEPOLARISATIONS-(DEAD STOP)-TITRATIONEN MIT AMPEROMETRISCHER 
INDIKATION UND IHRE VERWENDUNG IN DER ANALYTISCHEN PRAXIS 

GABRIEL DUŠINSKÝ 

Staatliches Institut für die Kontrolle von Medikamenten in Bratislava 

Zusamir. enfe ssung 

Die Depolarisationstitrationen mit einem Platinelektrodenpaar bei amperometrischer 
Indikation des Äquivalentpunktes entwickelten sich aus den sogen. Dead-stop-Titratio-
nen. Es hat sich herausgestellt, dass die alten Ansichten über die sogen. Dead stop-
Methode eine breitere Verwendung dieser Titrationen beschränkten. Bei einer richtig 
gewählten Polarisationsspannung wurde es ermöglicht, Oxydoreduktions-, Fäílungs- und 
Neutralisationstitrationen durchzuführen. Es werden neue praktische Beispiele für diese 
Methode angeführt. Die erforderliche polarisierende Spannung wird polarographisch 
festgestellt. Bei Titrationen, bei welchen kein reversibles Redoxsystem entsteht, ver
wendet man zur Überwindung der anodischen und kathodischen Überspannung eine 
verhältnismässig hohe Spannung. Bei argentometrischen Titrationen verwendet man 
Spannungen von z. B. 700—1100 mV. Manchmal bewährt sich die Zugabe eines Redox-
Stoffes zur Titrationslösung, wie z. B. elementares Jod bei der Argentometrie von Halo-
geniden und Chinhydron bei Neutralisationstitrationen. Aus den praktischen Beispielen 
werden u. a. angeführt die bromometrische Bestimmung in wasserfreier Essigsäure, 
weiters die oxydimetrische Bestimmung des Hormones Adrenalin mit Ferricyanid, die 
Reduktometrie von Nitraten und Nitroglycerin mit zweiwertigem Eisen, die argento-
metrische Titration eines Halogenidengemisches, von Barbiturderivaten Luminal und 
Veronal und die alkalimetrische Titration von Nikotinsäure. Die Empirie der bisherigen 
Dead stop-Titrationen wird ersetzt durch die richtige Wahl der vorgelegten Spannung 
mit Hilfe der Polarographie und bei neuen Titrationen durch das Aufzeichnen der charak
teristischen Kurven i/ml. Durch ihre Schnelligkeit, durch die eindeutige Indikation des 
Áquivalentpunktes und die Einfachheit der Einrichtung übertrifft die angeführte Methode 
oft andere elektrometrische Methoden. 
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